
A A N V U L L E N D E 
V E R K L A R I N G 

nummer 15204704.1000.1 A 
blad 1 van 1 

Aanvrager Drager Nederland B.V. 
Edisonstraat 53 
2723 RS ZOETERMEER 

Aangeboden Een ademanalyse-apparaat voor een aanvullend onderzoek bij de 0,2 promille 
grens (beginnend bestuurder). 

fabrikaat 
type 
serienummer 
typegoedkeuringsnummer 
kal ibrat ienummer 

Drager 
Alcotest 9510 
ARHA-0001 
T7802 
13 

Onderzoeksdatum Het onderzoek werd verricht op 12 januari 2016. 

Resultaat Bij het aanvullend onderzoek voldeed het ademanalyse-apparaat bij een 
nominale concentratie van 100 ug/l aan de voorschriften zoals genoemd in 
artikel 4.1.1.3 en 4.1.3.1 van de "Regeling ademanalyse". 

Herleidbaarheid De bij het onderzoek gebruikte meetmiddelen zijn herleidbaar naar primaire 
en/of ( inter)nationale standaarden. 

Opmerking Deze verklaring vervalt 28 weken na datum van onderzoek of bij herstelling 
of verandering indien di t op het meetresultaat van invloed kan zijn. De voor 
de juiste werk ing kritische onderdelen c.q. afstel l ingen zijn verzegeld. 

De aangewezen instantie, 
NMi Certirji, 12 januari 2016 

C. Ooi 
Hoofd Certif icatiebestuur OOT 

DEZE V E R K L A R I N G DIENT IN DE ONDERZOEKSRUIMTE AANWEZIG TE ZIJN. 

NMi Certin B.V. 
H u g o de G r o o t p l e i n 1 
3314 EG Dord rech t 
Neder land 
T + 3 1 (0)78 633 23 20 
keu r i ngen@nmi .n l 
w w w . n m i . n l 

Dit d o c u m e n t w o r d t vers t rek t onde r het 
v o o r b e h o u d dat gener le i aansprake l i j khe id 
w o r d t aanvaard en da t aanvrager v r i j w a r i n g 
gee f t voor e lke aansprake l i j khe id jegens 
d e r d e n . 

Reproduct ie van het vo l led ige d o c u m e n t is t oeges taan . 

INSPECIli 
RvA 1122 


