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CERTIFICAAT 

+ 
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+ Aanvrager 

+. .. 
+ ~ 
}- 

Aangeboden 

fabrikaat DynoStar 
type- Model 2C-S 
typegoedkeuringsnummer : .-T6820 
meetbereik + r0-125 km/h 

' serienummer bank 020191 ... 
seri'e~ummer elektronica 151 
kalibratieteller r 00003 + 
softwareversie + : s1-3_00 
checksum + •0x33250000 + 

+ 

Onderzoeksdatum .... 
+ + 
i- Resultaat 

"' 

+ 
,. 

outch Dynamometers & Engineering 
Hogerweif 15 
4704 RV ROOSENDAAL: 

"" .. "" ,., + 
Een loromfietsrollentestbank voor een herhaald onderzoek + 

+ 
Het onderzoek werd verricht op 19 maart 2019. .... 

-t" .. -,. 

.. 
Bij het onderzoek voldeed de bromfietsrollentestbank aan de voorschriften 
zoals vermeld in hoetdstuk 8 van de Regeling vaertuigen. 

,&. 

Herleidbaarheid ~ 
.,. 
+ 

Opmerking 

+ 
+ 

... 
De bij het onderzoek gebruikte meetmjddelen zijn herleidbaar naar primaire 
en/of (inter)nationale standaarden. ~ ' ' ... 

~ + 
Dit certificaat vervalt op 19 maart 2020 of bij herstelling of verandering 
in.dien dit op het me.etresultaat van invloed kan zijp. De voor de juiste 
werking kritische onderdelen c.q. afstellingen zijn verzegeld. .. ;,. ,. 

De certificenende instelling, 
NMi Ce '"19 maart 2019;. 
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NMi Certln B.V. C 

l Thijsseweg 11 .... 
"' 2629 JA Delft 

" Nederland 
"O T +31 (0)88 636 2332 ;. 
-5 't' keuringen@nmi.nl -~ 
äe www.nmi.nl 
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nummer 2291758.00010.6 
blad 1 van 1 
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Dit document wordt verstrekt onder het Reproductie van het volledige document is toegestaan. 
voorbehoud dat g_enerlei aansprakelijkheid 
wordt aanvaard en dat aanvrager vrijwaring 
geeft voor elke aansprakelijkheid jegens + 
derden. , 
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