
V E R K L A R I N G 

nummer 14200681.1000.36 
blad 1 van 1 

Aanvrager Politie Amsterdam 
James Wattstraat 84 
1097 DM AMSTERDAM 

Aangeboden Een ademanalyse-apparaat voor een herhaald onderzoeic 

fabrilcaat 
type 
serienummer 
typegoedkeuringsnummer 
kalibratienummer 

Intoximeters Inc. 
Intox EC/IR 
04646 
T5973 
4646015 

Onderzoeksdatum Het onderzoek werd verricht op 13 maart 2014. 

Resultaat Bij het onderzoek voldeed het ademanalyse-apparaat aan de voorschriften 
zoals genoemd in de "Regeling ademanalyse". 

Herleidbaarheid De bij het onderzoek gebruikte meetmiddelen zijn herleidbaar naar primaire 
en/of (inter)nationale standaarden. 

Opmerking Deze verklaring vervalt 28 weken na datum van onderzoek of bij herstelling 
of verandering indien di t op het meetresultaat van invloed kan zijn. De voor 
de juiste werk ing kritische onderdelen c.q. afstellingen zijn verzegeld. 

De aangewezen instantie, 
NMi Certih, 13 maart 2014 

C. Oosterman 
Ho^gfd Certificatiebestuur 

DEZE VERKLARING DIENT IN DE ONDERZOEKSRUIMTE AANWEZIG TE ZIJN. 

NMi Certin B.V. 
H u g o de Groo tp le in 1 
3314 EG Dordrec i i t 
Neder land 
T +31 (0)78 633 23 20 
keur ingen@nmi .n l 
w w w . n m i . n l 

D i t d o c u m e n t w o r d t vers t rek t onde r he t 
v o o r b e h o u d d a t gener le i aansprake l i j khe id 
w o r d t aanvaard en d a t aanvrager v r i jwa r i ng 
g e e f t voo r e lke aansprake l i j khe id jegens 
de rden . 

tedere b e l a n g h e b b e n d e kan t e g e n d i t beslu i t , b i nnen zes 
w e k e n na de d a g van t o e z e n d i n g , bezwaar aan tekenen bi j 
de d i rec teur N M i Cert in B.V. (zie w w w . n m i . n l ) 

Reproduct ie van he t vo l led ige d o c u m e n t is t oeges taan . 

I N S P E C T I E 
R v A 1 1 2 2 



V E R K L A R I N G 

nummer 14203290.1000.27 
blad 1 van 1 

Aanvrager Politie Amsterdam 
James Wattstraat 84 
1097 DIVI AMSTERDAM 

Aangeboden Een ademanalyse-apparaat voor een herhaald onderzoek 

fabrikaat 
type 
serienummer 
typegoedkeuringsnummer 
kalibratienummer 

Intoximeters Inc. 
Intox EQIR 
04646 
T5973 
4646017 

Onderzoeksdatum Het onderzoek werd verricht op 17 september 2014. 

Resultaat Bij het onderzoek voldeed het ademanalyse-apparaat aan de voorschriften 
zoals genoemd in de "Regeling ademanalyse". 

Herleidbaarheid De bij het onderzoek gebruikte meetmiddelen zijn herleidbaar naar primaire 
en/of (inter)nationale standaarden. 

Opmerking Deze verklaring vervalt 28 weken na datum van onderzoek of bij herstelling 
of verandering indien di t op het meetresultaat van invloed kan zijn. De voor 
de juiste werking kritische onderdelen c.q. afstell ingen zijn verzegeld. 

De aangewezen instantie, 
NMi Certrrl, 17 september 2014 

C. Oosterman 
Hoofd Certificatiebestuur 

DEZE VERKLARING DIENT IN DE ONDERZOEKSRUIMTE AANWEZIG TE ZIJN. 

NMi Certin B.V. 
Hugo de Groo tp le i n 1 
331A EG Dordrec t i t 
Neder land 
T +31 (0)78 633 23 20 
keur ingen@nmi .n l 
w w w . n m i . n l 

Di t d o c u m e n t w o r d t vers t rek t onde r t ie t 
v o o r b e h o u d d a t gener le i aansprake l i j khe id 
w o r d t aanvaard e n d a t aanvrager v r i jwa r i ng 
gee f t voor elke aansprake l i j khe id jegens 
d e r d e n . 

Reproduct ie van het vo l led ige d o c u m e n t is toeges taan . 
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