
RLC/FIP GTC  MEETLIJST  • ISO 14001:2004 	I 
0 	• Certified Menagement I 

Systems 

Ref: ML...RLC/GTC/FIP 110299/ZHR Dossier nr. - 

ATSO 
METER 

6 ITS OM ET E 	B tJ  

Eigenaar :Openbaar Ministerie Landelijk  Parket, Team Verkeer 

Gebruiker :Reglopolitie Haaglanden Regionaal handhavingsteam verkeer 

Serienummer buitenkast :05-014 

GPS Code :N 	0 	:0 	0 

Plaats 	1 : Wassenaar 

Straatnaam/wegnummer : Jagerslaan 

Op de kruising met :  thy,  0V39 

Kijkend In de richting : Storm  van's  Gravenzandweg  RI.  nummer: - 

Afstand paal tot stopstreep  m (± 1%) 

Afstand paal tot lichten : 	- m (± 1%) 

Afstand paal of stopstreep tot lus  lb  : 31.65 (maat F) cm (± 1%) 

Afstand paal of stopstreep tot lus 2b : 1830 (maat F) cm (± 1%) 

Afstand paal of stopstreep tot lus 3b : - (maat F) cm (± '1%) 

Afstand paal of stopstreep tot lus 4b : - (maat F) cm (± 1%) 

Op de RLCIGTC In te stellen lusafstand Rijstrk.l.: 250 cm Rijstrk.2: 250 cm 1 Rijstr0: - cm Rijstrk.4: - cm 

?Jia4nn scan rice lineman latin niafan In mni\  

Lus Lengte Breedte Zelfinductie 
70  pH  — 150 iH 

Aantal 
windingen 

Ohmse weerstand 
<30 

Aardweerstand 

>500M C bij 
1000V 

waarde 

Ia 1000 mm 4200 mm 142  pH  3 2,40 0 OK >999  
lb  1003 mm 4201 mm 140  pH  3 2.230 0K >999 
2a 1005 mm 4251 mm 128  pH  3 2.100 OK >999 

2b 999 mm 4248 mm 130  pH  3 2.21 0 OK >999 

3a -mm -mm  -pH  - -C - - 

3b -mm -mm  -pH  - -0 - - 

4e -mm -mm  -pH  

4b -mm -mm 1 	-pH  - -C - - 

— 	 :T L  lb" 
111  

T IT t t. 
F CA HG 	BC 

L LU  i121  

Alle maten in deze tabel zijn gemeten met een meetlint (tolerantie ± 2 mm) 

RLCI'FIP 
rijstrooknr. I 

RLC/FIP 
rijstrooknr. 2 

RLC/FIP 
rijstrooknr. 3 

RLC/FIP 
rijstrooknr. 4 

rLnr. TMK- RDt -  - - 

Lus la—lb Lus 2a.-2b Lus 3a-3b Lus 4a-4b 

A 2502 2498 - - 

G 2505 2509 - - 

B 2504 2500 - - 

C 2503 2496 - - 

H 2506 2504 - - 

D 2500 2505 - - 

RLC/GTC post 
goedgekeurd 

0 Ja 
LJ Nee 

Soort keuring 	Eerste keuring 
El Herkeuring 

Type post El Roodlicht Uitgericht voor type 	0 Digitaal 
Snelheid camera 	 El Analoog 

Bijzonderheden: 

Uitvoerder: T. Slebeling 	 Datum keuring: 27-05-2011 	 Verzenddatum: 08-07-2011 

Paraaf: f 
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